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 نحوه كار با دستگاه
 : دستگاه روشن كردن اقدامات الزم قبل از

 .دستگاه به برق شهر متصل شود. 1

 حاصل شود. نانی.از اتصال كابل به دستگاه اطم 2

 انجام شود..تست روزانه دستگاه در مقدار انرژى مشخص شده  3

 : استفاده از دستگاه نحوه

 .دیمتصل كن ماری.كابل را به ب 1 

 .دیقرار ده DEFIBانتخاب حالت كارى دستگاه را در حالت  چی.سو 2

 .دیكن میاشتقاق، دامنه موج را تنظ نیی.بعد از تع 3

 .دیرا به ژل آغشته كن Sternumو  Apex.پدلهاى  4

 .دیكن .مقدار انرژى مورد نظر را انتخاب 5

 استفاده شود. Syncاز مد  QRSبه اعمال شوک در قسمت  ازی.در صورت ن 6

 امر ممکن شود. نیدامنه ا میتنظ ایاشتقاق و  رییبا تغ دیبا ود،مشخص نش Rت روى كمپلکس علاممد  نیكه در ا یورت.در ص 7

 .دیقرار ده ماریب نهی.پدلها را در محلهاى مناسب روى س 9

 .دیرا شارژ كن یانرژى انتخاب .با زدن دكمه شارژ 1

 .دیانرژى را انجام ده هیدشارژ تخل دیو زدن كل ماریب نهی.با اعمال فشار روى س 11

 كیو اتصال به دستگاه، مد تحر ماریشت بپ و نهیصرف روى سم کباریهاى لصب پدپس از ن کریم سی.جهت ا ستفاده از پ 11

 انیحالت جر نیا شود. در یمشخص م كیدر حداقل مقدار خود، فركانس تحر كیتحر انیجر انتخاب شده و بعد از قرار دادن

 ریشده تا تسخ ادیز جیبه تدر كیتحر انیحالت جر نی. در اشود یمشخص م كیدر حداقل مقدار خود، فركانس تحر كیتحر

 مشاهده گردد. موج روى یبطن

 شود. یدارند استفاده م ازین شوک كه به ییها یتمیآر صیشخبه منظور ت ECG لیبراى تحل Analyze دی.از كل 12

 

 و نگهدارى یمنیا

 هیچ وجه براى تخلیه شوک، پدلها را به هم نچسبانید و یا گاز خیس بین پدلها قرار ندهید. به

 هیچ وجه شارژ دستگاه را روى هوا تخلیه نکنید. به

 ژول ٠8هاى زیر  انرژى در منوى دستگاه و یا شارژ و تخلیه Test Userتست روزانه دستگاه بسته به مدل دستگاه از  جهت

 استفاده شود.

رار دستگاه ق جانبی شود كه علاوه بر اتصال دستگاه به برق لازم است كلید پاور اصلی دستگاه كه در پشت یا قسمت دقت

 دارد، در وضعیت روشن قرار داشته باشد.
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 زم است تا باطرى دستگاه به طور كامل شارژ باشد.لازمانهایی كه از دستگاه استفاده نمی شود ،  در

 ها پس از هر بار استفاده حتما شارژ شوند .یسازندگان توصیه میکنند كه باطر اكثر

 ها به صورت كلی تعویض شوند.یطرزم است تا بالادو تا سه سال یك بار  هر
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