
  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 
یواحد تجهیزات و ملزومات پزشک   

  w/09010/00شماره سند : 

 89تاریخ : دی ماه 

 2از  1صفحه : 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 شریعتیعلی بیمارستان دکتر 

 اکسیژندستورالعمل استفاده کپسول 
 

 
 

 ژنیکپسول اکس عیسر یراهنما

 

 و دیوصل کن ژنی. حال مانومتر را به کپسول اکسدیقرار ده یرا پس از پر نمودن حتما در ترال ژنیکپسول اکس- 1

 .دییاز واشر استفاده نما ینشت درصورت

 از یریکار جهت جلوگ انیو حتما پس از پا دییخط نشانه پر نما ای شهیآب مقطر را تا دوسوم ش ی شهیش- 2

 .دیکن زیو تم هیرا تخل شهیش هایماریب انتقال

 .دییماسک متصل نما ای ینیرا به سوند ب گریآب مقطر و سر د ی شهیرا به ش یکیپالست یسر لوله  کی- 3

 و دیباز کن قهیدر دق تریل 3کنترل آن را با توجه به فلومتر درحدود  چیپ ژنیاکس انیجر یتست برقرار یبرا- 4

 .دیرا ببند چیبرقرار است. حال پ انیشد جر جادی. اگر حباب ادیآب قرار ده وانیسر سوند را در ل سپس

 که از اطراف ماسک یبه طور دیماسک را پشت سر ثابت کن یفرد گذاشته و بند کش ینیدهان و ب یماسک را رو-5

 برقرار انیتا جر دیینما میو طبق دستور پزشک تنظ دیرا باز کن ژنیاکس انیکنترل جر چیخارج نشود. حال پ ژنیاکس

 .شود

 .دیقرار ده یو کپسول را در محل مناسب دیکپسول را ببند یاصل ریو ش انیکنترل جر چیپس از اتمام کار پ- 6

 .دیزیسوند و ماسک را دور بر ،یکیپالست یلوله  نیهمچن
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