
  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 
یواحد تجهیزات و ملزومات پزشک   

  w/09015/00شماره سند : 

 4104مهرماه تاریخ : 

 4از  4صفحه : 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 شریعتیعلی بیمارستان دکتر 

 دستگاه ساکشندستورالعمل 
 

 
 
 

 دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی دستگاه ساکشن
 

 .دیراکنترل کن یتنفس ستمیس-4

 .دیتنفس توجه کن تمیبه تعداد ، عمق و ر- 2

 .دیسمع توجه کن قیازطر یتنفس یبه صداها- 3

 .دیرفتن درجه حرارت توجه کن الاب راتیی. به خصوص به تغدیکن سهیمقا هیپا یاتیح علائمراکنترل و با  یاتیح علائم- 1

که از  ی، و به ترشح دیرا کنترل نمائ یو ییحفظ پاک نگه داشتن راه هوا ییکرده و توانا یمددجو رابررس یاریسطح هوش- 5

 .دیشود توجه کن یخارج م مددجو دهان

 .دیکانکشن مناسب را به لوله جمع کننده ساکشن وصل کن- 6

 .دیینما میساکشن را روشن کرده و فشار آن را تنظ- 7

 .دیو کاتترها را باز کن لیپگ استر- 8

 .دیزیپات بر یرا داخل کال لینرمال استر نیسال- 9

 .دیبه کاتتر متصل کن رغالبیساکشن را به کمک رابط بادست غ وپیت- 40

 . دیحاصل کن نانیو ازکارکردن درست دستگاه ساکشن اطم دیقرارده نینرمال سال یسرکاتتر را داخل کاسه محتو- 44

 .دیکن میخود،فشار ساکشن را درحد مجاز تنظ رغالبیبا استفاده ازدست غ- 42

 .دیکن زیتم نینوک کاتتر را در محلول نرمال سال- 43

 .دیمحلول را ساکشن کن یاز مکش ساکشن، مقدارکم نانیجهت اطم- 41

 قابل توجه: نکات
 

 کاتتر مناسب : از منظور

 فرنچ  9تا  5: جهت نوزاد شماره  الف

 فرنچ  44تا  9ب: کودک شماره 

 فرنچ 49تا  42ج: بزرگسال شماره 

 :یواریفشار مناسب ساکشن د 

 وهیمتر ج یلیم 85تا  54خوار ری: نوزاد و شالف

 وهیمتر ج یلیم444تا  85: کودک ب

 وهیمتر ج یلیم 424تا  444: بزرگسالج
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 فشار مناسب ساکشن پرتابل :

 وهیمتر ج یلیم 5تا  2خوار  ری: نوزاد و شالف
 وهیمتر ج یلیم44تا  5: کودک ب

 وهیمتر ج یلیم 45تا  44: بزرگسال ج

  :یفشار مناسب ساکشن مرکز

 وهیمتر ج یلیم 54خوار:  ری: نوزاد و شالف

 وهیج متریلیم 85تا  44: کودک : ب

 وهیمتر ج یلیم 424تا  444: بزرگسالج

 

 : هشدار
 یتنفس یاز مجرا ژنیبه مخاط شده و باعث خروج اکس بیتواند منجر به آس یسوند، م یگذار یجا نیاز ساکشن ح استفاده

 شود.

 تذکر :
 .تخلیه گرددشیشه مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی بطور روزانه 

 .در هر بار استفاده از دستگاه ساکشن برای بیمار، بایستی کتتر جدیدی مورد استفاده قرار گیرد

در حالت کلی استفاده از مایع ضد عفونی کننده در شیشه ساکشن توصیه نمی شود. ولی درصورتیکه احتمال آلودگی محیط 

مقدار کافی آب ژاول برای رسیدن به درصد مطلوب آن توسط ترشحات آسپیره شده وجود داشته باشد، می توان به 

(جهت ضد عفونی ، به داخل شیشه آسپیره نمود و حداقل به مدت ده دقیقه قبل از تخلیه و شستشو به همین حال باقی 4%)

 .  گذاشت

جدید تا  در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد، شیشه بایستی به صورت خشک نگهداری شود و کتتر

 .قبل از استفاده، به دستگاه وصل نشود

 

 مهندس جواد زارع

 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 


